
 

 

 

 

 

Az Ön nyelvén írott használati utasítást a www.acciusa.com webhelyen találja. 

Ez a termék kizárólag in vitro diagnosztikai és professzionális használatra készült. 
 
1. Rendeltetés 
A Fungitell STAT® teszt egy proteáz-zimogén alapú kolorimetriás teszt az (1→3)-β-D-glükán kvalitatív 
kimutatására az invazív gombás fertőzés tüneteit mutató, illetve invazív gombás fertőzésre hajlamosító állapottal 
rendelkező betegek szérumában. A különböző, számos orvosi szempontból fontos gombának az egyik fő 
sejtfalkomponensét alkotó (1→3)-β-D-glükán szérumbeli koncentrációjának meghatározása1 segítheti a mély 
mikózisok és gombás megbetegedések diagnosztizálását2. A pozitív eredmény nem jelzi, hogy milyen nemzetséghez 
tartozó gomba okozhatja a fertőzést. 

Az (1→3)-β-D-glükán indexértékeit más diagnosztikai eljárásokkal – például mikrobiológiai tenyésztéssel, 
biopsziás minták szövettani vizsgálatával, radiológiai vizsgálattal – együtt kell alkalmazni. 

2. Összefoglalás és magyarázat 
Az opportunista kórokozók miatti gombás fertőzések előfordulása növekszik, különösen az immunkompromittált 
betegek körében3,4,5. Az invazív gombás betegségek, mint opportunista fertőzések, gyakoriak a rosszindulatú 
hematológiai megbetegedésekben és AIDS-ben szenvedő betegek körében, ugyanakkor egyre több nozokomiális 
fertőzésért felelősek, különösen a szervtranszplantáltak, valamint az immunszuppressziós kezelésben részesülő más 
betegek között6,7. Sok gombás betegséget a talajból, növényi hulladékokból, levegőkezelő rendszerekből és/vagy 
kontaminált felületekről származó gombaspórák belélegzése okoz. Néhány opportunista gombafaj jelen van az 
emberi bőrben/bőrön, a bélcsatornában és a nyálkahártyákon8,9. Az invazív mikózisok és gombás megbetegedések 
diagnosztizálása általában nem specifikus diagnosztikai vagy radiológiai technikákon alapul. A gombás fertőzések 
biológiai markereivel a közelmúltban bővítették a rendelkezésre álló diagnosztikai módszereket2. 

Az opportunista gombás kórokozók közé tartoznak a következők: Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., 
Trichosporon spp., Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, 
Sporothrix schenckii, Exserohilum rostratum és Pneumocystis jirovecii. Az ezen és más organizmusok által termelt 
(1→3)-β-D-glükán kimutatható a Fungitell STAT® teszttel1,5,10,11. 

3. Az eljárás elve 
A Fungitell STAT® teszt (katalógusszám: FT007, Associates of Cape Cod, Inc.) a Fungitell® teszt (katalógusszám: 
FT001, Associates of Cape Cod, Inc. vagy ACC) módosított változata. A Fungitell STAT® tesztet (2019-es CE-
jelölésű eszköz) azért fejlesztették ki, hogy megfeleljen az egyszer használatos tesztformátum és a Fungitell® (egyesült 
államokbeli predikátum és 2008-as CE-jelölésű eszköz) 96 cellás, lemezformátumú tesztjéhez képest kisebb 
készletméret iránti igénynek. 

A Fungitell STAT® teszt az (1→3)-β-D-glükán kvalitatív mérését kínálja. A teszt a Limulus amöbocita lizátum (LAL) 
reakcióút módosításán alapul12,13,14,15, és az 1. ábrán látható. A Fungitell STAT® Reagenst módosítottuk a bakteriális 
endotoxin reaktivitásának kiküszöbölése érdekében, így az csak az (1→3)-β-D-glükánra reagál, a reakcióút G-faktor által 
mediált oldalán keresztül. Az (1→3)-β-D-glükán aktiválja a G-faktort, amely egy szerinproteáz zimogén. Az aktivált 
G-faktor az inaktív prokoaguláns enzimet aktív koaguláns enzimmé alakítja át, ami viszont lehasítja a para-nitroanilid 
Boc-Leu-Gly-Arg-pNA-t, így egy kromofór – para-nitroanilin (pNA) – jön létre, mely elnyeli a 405 nm hullámhosszú 
fényt. Az alább ismertetett Fungitell STAT® kinetikus teszt a beteg szérummintája által előidézett optikai sűrűség 
növekedési sebességének meghatározásán alapul. Ezt a sebességet összehasonlítjuk a Fungitell STAT® Standard optikai 
sűrűségnövekedésének sebességével, hogy kapjunk egy indexet. A Fungitell STAT® Standard 80 +/- 8 pg/ml-re van 
kalibrálva, amely a Fungitell® teszt pozitív határértéke. Ezt a betegszérumminta-indexértéket azután kvalitatív 
szempontból negatív, meghatározhatatlan vagy pozitív eredményként értelmezzük az alábbi 1. táblázatban megadott 
indexérték-tartományok szerint. 

 
 

Ábra 1. Limulus amöbocita lizátum reakcióútja 

1. táblázat A Fungitell STAT® Indextartományai 

Eredmény Indexérték 

Negatív ≤ 0,74 

Meghatározhatatlan 0,75 – 1,1 

Pozitív ≥ 1,2 

 

 

4. A Fungitell STAT® termékhez mellékelt anyagok 
A Fungitell STAT® termék in vitro diagnosztikai használatra szolgál. 

Az egyes termékekhez mellékelt alábbi anyagok összesen 10 reakcióhoz elegendők (a 10 kémcső Fungitell STAT® 
Reagens alapján). Minden termék 5 Fungitell STAT® Standard csövet is tartalmaz. 

1. A Fungitell STAT® Reagens egy liofilizált (1→3)-β-D-glükán specifikus LAL (10 cső) 
A Fungitell STAT® Reagens Limulus (azaz patkósrák) amöbocita lizátumból, Boc-Leu-Gly-Arg-
pNA kolorimetrikus szubsztrátból és trisz pufferből áll. Nem tartalmaz humán vagy emlősfehérjéket. 
A Fungitell STAT® Reagens nem tartalmaz zavaró mennyiségű (1→3)-β-D-glükánt. 

2. A Fungitell STAT® Glükán Standard (5 cső) liofilizált (1→3)-β-D-glükán. 
A Fungitell STAT® Glükán Standard D-laktózból és (1→3)-β-D-glükánból áll, amely utóbbi a 
Saccharomyces cerevisiae élesztőkivonatból származik.  

Belső kontroll: A Fungitell STAT® Standard (1→3) β-D-glükán koncentrációját a Fungitell termék 
(USA predikátum és 2008-as CE-jelölés) pozitív határértékéhez és egy belső 
referenciastandardhoz kalibráljuk. A Fungitell STAT® Standard ismert mennyiségű glükánt 
tartalmaz. Az így kapott értékek a „Minőség-ellenőrzés” c. pontban kerülnek bemutatásra, és 
a Fungitell STAT® vizsgálat belső kontrolljaként szolgálnak. 

3. Használati utasítás 
4. Vizuális gyorskalauz 

5. Szükséges, de nem mellékelt anyagok 
Egyetlen anyag sem tartalmazhat a vizsgálatot zavaró mennyiségű glükánt. 

1. LAL reagensvíz* (5,5 ml-es ampulla, katalógusszám: W0051-10) 
2. Lúgos előkezelő oldat 0,125 M KOH és 0,6 M KCl* (2,5 ml-es ampulla, katalógusszám: APS51-5) 
3. 20-200 μL, illetve 100–1000 μL térfogat adagolására alkalmas pipetták  
4. Pipettahegyek* (250 μL; katalógusszám: PPT25, 1000 μL; katalógusszám: PPT10)  
5. Hosszú pipettahegyek* (20–200 μL, katalógusszám: TPT50) 
6. Kémcsövek* a betegminták előkészítéséhez és a szérum-előkezelő oldattal való kombinálásához 

(12 x 75 mm, katalógusszám: TB240-5) 
7. Csőolvasó és kinetikai vizsgálati szoftver 

a) PKF08–as inkubáló, 8 lyukú csőolvasó (PKF08-1, Lab Kinetics, LLC)** Beta Glucan 
Analytics analitikával (BG Analytics® szoftver), BG Analytics® szoftver kézikönyv és BG 
Analytics® rendszerellenőrzési jegyzőkönyv** (BGA007, Associates of Cape Cod, Inc.).  
A PKF08-as készüléket és a BG Analytics® szoftvert az Associates of Cape Cod, Inc. 
szállítja. (katalógusszám: PKF08-PKG**). A PKF08-PKG-t a Fungitell STAT® teszttel 
történő használatra validáltuk. Vagy… 

b) Inkubálási funkcióval (37 °C) rendelkező fotométer, mely képes 405 nm-es és 495 nm-es 
hullámhosszokon mérni legalább 0–1,0 abszorbanciaegység tartományban, megfelelő 
számítógépes kinetikai vizsgálati szoftverrel, amely képes a reakció kinetikájának 
elemzésére, valamint a használati utasítás minőség-ellenőrzésre vonatkozó pontjában 
felsorolt kritériumok felülvizsgálatának támogatására 

8. Steril, glükánmentes csövek a minták aliquotozásához. RNSáz-, DNSáz- és pirogénmentesnek 
minősített kémcsövek használhatók. 

9. Parafilm® 

* Ezek az Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) vállalat által szállított termékek tanúsítottan nem tartalmaznak 
zavaró mennyiségű glükánokat. 
**A felhasználói kézikönyvek letölthetők az ACC weboldaláról: www.acciusa.com. 

6. A reagensek tárolása 
 A készlet eredeti kiszerelésében tárolandó 2–8 ºC-os hőmérsékleten, sötét helyen.  
 A Fungitell STAT® Reagens és a Fungitell STAT® Standard a feloldás után legfeljebb 1 óráig 

használható fel. 

7.  „Vigyázat” szintű figyelmeztetések és óvintézkedések 

 Tilos bármilyen anyagot szájjal pipettázni! Tilos olyan területen dohányozni, enni és inni, ahol 
mintákat vagy a készlethez tartozó reagenseket kezelnek.  

 Be kell tartani az üzemeltetési és a helyi biztonsági előírásokat.  
 Viseljen védőkesztyűt, ha olyan biológiai mintákat kezel, amelyek fertőzők vagy veszélyesek 

lehetnek. A kesztyűs kezet mindig szennyezettnek kell tekinteni; tartsa a kesztyűs kezét távol 
a szemétől, szájától és orrától. Viseljen szemvédő eszközt és sebészeti maszkot, ha fennáll az 
aeroszolszennyezés lehetősége.  

 Tilos sérült tartalmú terméket felhasználni! 
 Ártalmatlanítás: A vegyi anyagok és készítmények maradványai általában veszélyes hulladéknak 

minősülnek. Az ilyen típusú hulladékok ártalmatlanítását nemzeti, valamint regionális törvények és 
rendeletek szabályozzák. A veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos tanácsért forduljon 
a helyi hatóságokhoz vagy hulladékkezelő vállalatokhoz. 

 A biztonsági adatlapok, amelyek a Fungitell STAT® Reagensre, a Fungitell STAT® Standardra, az 
LAL reagensvízre és a lúgos előkezelő oldatra vonatkoznak, letölthetők az ACC weboldaláról: 
www.acciusa.com.   

7.1 Eljárási óvintézkedések 
A Fungitell STAT® teszt elvégzéséhez az eljárásra és a vizsgálati környezetre vonatkozó előírásokat szigorúan be 
kell tartani. A teszt hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú, hogy az asszisztens alapos képzést kapjon a 
tesztmódszerről és a szennyeződés elkerüléséről. 

 Alakítson ki tiszta környezetet a teszt elvégzéséhez.  
 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emberi testből, valamint a ruházatból, gyűjtőedényekből, vízből 

és levegőbeli porból származó glükán, illetve gombás szennyeződés zavarhatja a Fungitell STAT® 
tesztet.  

 A szennyeződés lehetséges forrásai közé tartoznak: a cellulóztartalmú anyagok, például a géz, 
a papírtörlő és a karton, a pamutdugóval ellátott üvegpipetták és a cellulózszűrővel ellátott 
pipettahegyek. A sebészeti gézkötések és szivacsok szintén nagy mennyiségű (1→3)-β-D-glükánt 
bocsáthatnak ki21,22. A beteggel kapcsolatos egyéb szennyeződési forrásokról lásd A teszt korlátai 
című pontját. 

 A kinyitott ampullákat lúgos előkezelő oldattal és LAL reagensvízzel kell használni azonnal, 
valamint ha az esetleges szennyeződés aggálya merül fel; ne használja fel újra ezeket az anyagokat. 

 A Fungitell STAT® Reagens és a Fungitell STAT® Standard párosított tételként kerül forgalomba. 
Emiatt a más terméktételekből származó Fungitell STAT® Reagens és Fungitell STAT® Standard 
komponensek nem használhatók fel. Ezért ajánlott a megmaradt Fungitell STAT® Standard termékek 
megsemmisítése, amint a csomagban lévő összes Fungitell STAT® Reagenshez tartozó cső elfogyott. 

 Tilos az anyagokat lejárati dátumuk után felhasználni! 

7.2 A minták kezelése 
 A vérvételt és a szérumkészítést a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

Mintavétel: A szérum előkészítéséhez a vérmintákat steril szérum-előkészítő csőbe vagy 
szérumszeparátor csőbe (SST) lehet levenni. 

 A minták tárolása: A szérumminták 2-8 °C-on legfeljebb 15 napig, illetve fagyasztva -20 °C-on 27 
napig vagy -80 °C-on 4 évig tárolhatók.  

 A minták felcímkézése: A mintákat világosan kell felcímkézni az egészségügyi intézményben 
(laboratórium) jóváhagyott gyakorlat szerint. 

7.3 Megjegyzések a teszteléshez: 
 Alkalmazza a helyi előírásoknak megfelelő helyes laboratóriumi gyakorlatot. Ez a teszt érzékeny a 

szennyeződésre és a pipettázás pontatlanságára. 
 A kezelő biztonsága érdekében a szérummintákkal való munka során, valamint a folyamat alatt 

a környezetből származó (1→3)-β-D-glükán általi szennyeződés lehetőségének csökkentése 
érdekében ajánlott biológiai biztonsági fülkében dolgozni.  

 A biológiai biztonsági fülkében történő szükségtelen üvegampulla-mozgások csökkentése érdekében 
ajánlott a vortexkeverőt a biológiai biztonsági fülkén belülre helyezni (mindaddig, amíg a kritikus 
légáramlás fenntartható).  

 Az ampullák közötti keresztszennyeződés elkerülése érdekében ajánlott hosszú pipettahegyeket 
használni. 

 A Fungitell STAT® Standard terméket (piros kupakkal és piros vonalas címkével) mindig 
ugyanolyan körülmények között és ugyanabban az időben kell feldolgozni, mint az egyazon 
futtatáson belül feldolgozott betegmintá(ka)t. Ez kritikus, mivel a vizsgálat eredménye a betegminta 
és a Fungitell STAT® Standard termék kinetikus reakciósebességének (vagy meredekségének, OD/s) 
indexe (minta/standard).  

 Az eljárás során ajánlott külön csőállványokat használni, egyet a minta-előkészítő csöveknek, egyet 
pedig a reagenscsöveknek, hogy elkerülhető legyen a keveredés és a keresztszennyeződés.  

 Javasoljuk, hogy a Fungitell STAT® Standard terméket a csőállványon, az inkubátoron és az olvasón 
belül meghatározott és következetesen alkalmazott pozícióban helyezze el. A PKF08-as olvasó 
esetében használja a bal oldali első, „Standard” feliratú cellát. 

 Az egyes keverési lépések végén szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az oldat homogén módon van-
e összekeverve. 

8. Eljárás 
A Fungitell STAT® termék tartalmaz egy vizuális gyorskalauzt, amely ábrákat és a PKF08-as műszer, 
valamint a BG Analytics® szoftver jellemzőinek összefoglalóját tartalmazza.  

A következő eljárások a PKF08-as eszköz és a BG Analytics® szoftver használatakor már előre be vannak 
állítva: Eszköz beállítása, az eredmények értékelése és minőség-ellenőrzés. További információkért tekintse 
meg a BG Analytics® szoftver felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a gyártóhoz.   

8.1 Műszerbeállítás és tesztprogramozás 
8.1.1 A PKF08-as és a BG Analytics® szoftver együttes használata esetén: 
Kapcsolja be az eszközt, és kövesse a BG Analytics® szoftver utasításait. Részletes információkért lásd a BG 
Analytics® kézikönyvét. 

8.1.2 Más eszköz és szoftver használata esetén a következő feltételeknek kell teljesülniük:   
a. Az eszköznek képesnek kell lennie 37 °C±1 °C hőmérséklet elérésére és megtartására.  
b. Az eszköznek és a szoftvernek képesnek kell lennie az optikai sűrűség időbeli leolvasására 

(kinetikus üzemmód) két hullámhosszon. Konkrétabban: ezeket a hullámhosszokat 405 nm-re 
és 495 nm-re kell beállítani.  

c. Állítsa be a kinetikus üzemmódot 40 perces (2400 másodperces) olvasási időtartamra. Állítsa 
be a kinetikus leolvasási intervallumot a szoftver/műszer által megengedett legkisebb értékre. 

d. A mérést a minta behelyezésekor azonnal el kell kezdeni.  
e. Az adatsorból történő sebességmérés (meredekség) kiszámításának módját a szoftver 

kézikönyvében találja. E vizsgálat céljaira ez általában úgy érhető el, hogy lineáris regressziót 
végeznek a kinetikai adatokon a javasolt időkereten belül. Állítsa be a lineáris regressziós 
számítást úgy, hogy az a szoftver „slice” (szelet) funkciójának segítségével az 1900 és 
2400 másodperc közötti tartományban hajtódjon végre.   

8.2 Csövek felcímkézése 
a. Címkézzen fel egy üres csövet minden egyes vizsgálandó beteg szérummintájához. 
b. Címkézzen fel egy Fungitell STAT® Reagens csövet minden egyes vizsgálandó beteg szérummintájához.  
c. Címkézzen fel egy Fungitell STAT® Reagens csövet a Fungitell STAT® Standardhoz. 

8.3 A beteg szérummintájának előkészítése 
a. Vortexkeverővel keverje a betegmintákat legalább 20 másodpercig homogenitásuk biztosítása 

érdekében.  
Megjegyzés: A fagyasztási folyamat a minta heterogenitását eredményezheti a növekvő jégkristályba 
történő vízkivonás miatt, így zárva ki az oldott anyagokat. 

b. A megfelelően felcímkézett üres csőbe 1:4 arányban keverve tegye bele a betegmintát és a lúgos 
előkezelő oldatot. Az ajánlott térfogat 50 µL betegminta és 200 µL lúgos előkezelő oldat. 
Megjegyzés: A lúgos előkezelő oldat a tripla spirál szerkezetű glükánokat egyszálú glükánokká 
alakítja14,15, amelyek reakcióképesebbek a tesztben. Emellett a lúgos kémhatás inaktiválja a szérum 
proteázokat és inhibitorokat, amelyek zavarhatják a tesztet 24. 

c. Vortexkeverővel keverje 15 másodpercig, majd fedje le. 

8.4 A Fungitell STAT® Standard elkészítése 
Megjegyzés: Minden egyes terméket (Fungitell STAT® Standard és Fungitell STAT® Reagens pár) 
egymástól függetlenül tesztelünk és bocsátunk rendelkezésre. Ezért fontos, hogy a feloldásnál használt és 
a lúgos előkezelő oldatnak a gyártási tételszámhoz megadott térfogatát használjuk. Ezek megtalálhatók a 
Fungitell STAT® Standard csomag címkéjén, a Fungitell STAT® termék elemzési tanúsítványán, valamint 
az ACC weboldalán. Javaslat: A vizsgálat megkezdése előtt írja fel ezeket az információkat a mellékelt 
vizuális gyorskalauzra. 

a. Oldjon fel egy ampulla Fungitell STAT® Standardot a gyártási tételszámnak megfelelő térfogatú 
LAL reagensvízzel, majd keverje vortexkeverővel 15 másodpercig. 

b. Adja hozzá a gyártási tételszámnak megfelelő térfogatú lúgos előkezelő oldatot. 
c. Vortexkeverővel keverje 15 másodpercig, majd fedje le. 

8.5 Előkezelési inkubálás a csőolvasóban 
Inkubálja a (8.3. pontból származó) betegszérumminta-csöveket és a (8.4. pontból származó) Fungitell® STAT 
Standard ampullát 10 percig 37 °C-on. 

Megjegyzés: A PKF08-as műszer használata során a cső behelyezésekor egy jelzőlámpa pirosról zöldre 
vált. Nyomja be teljesen a csövet, amíg a jelzőlámpa zöldre nem vált. 

 Vigyázat, a csövek törékenyek. Ha üvegszilánkok és folyadék kerülnek a PKF08-as 
mérőállomásba, lépjen kapcsolatba az Associates of Cape Cod, Inc. műszaki szolgálatával. 

8.6 A Fungitell STAT® Reagens csövek előkészítése 
a. A (fenti 8.2. lépésben felcímkézett) Fungitell STAT® Reagens ampullák mindegyikét oldja fel 300 

µL LAL reagensvízzel. 
b. Óvatosan, legfeljebb 5 másodpercig keverje vortexkeverővel.  

Megjegyzés: A Fungitell STAT® Reagens számos, a teszthez szükséges aktív fehérjét tartalmaz, ezért 
ajánlott óvatosan bánni az oldattal. Maximum 2000 fordulat/perc beállítása ajánlott minden 
vortexkeverő esetében. Ne keverje túl. 

c. Az előinkubálás végén: 

 Vigyen át 75 µL-t minden egyes betegszérum-mintaoldatból a megfelelő Fungitell STAT® 
Reagens csőbe. 

 Vigyen át 75 µL Fungitell STAT® Standardot a megfelelő Fungitell STAT® Reagens csőbe. 
 Vortexkeverővel keverje az összes csövet legfeljebb 5 másodpercig, majd fedje le. 

8.7 Indítsa el a futtatást 
a. Helyezze be a csöveket a csőolvasóba miközben ellenőrzi, hogy mindegyik a megfelelő cellába került-e. 
b. Indítsa el a kinetikus leolvasást 40 percre 37 °C-on. 

9 Az eredmények kiszámítása 
9.1 Mérési elv 
A Fungitell STAT® teszt eredményei segédeszközként használandók az invazív gombás fertőzések diagnosztizálásához. 
A betegminta és a Fungitell STAT® standard arányai az 1900 és 2400 közötti meredekség (arány) kiszámításából 
származnak a delta OD 405–495 nm-es eredményeiből kiindulva. A Fungitell STAT® index eredményeit a betegminta 
meredekségének a Fungitell STAT® standarddal történő osztásából kapjuk (lásd a 2. ábrát). 

 

Ábra 2. Példa a Fungitell STAT® kinetikus görbékre és adatelemzésre 
Området A szürkével kiemelt terület a meredekség meghatározásának területe (1900–2400 
másodperc), a folytonos vonal egy betegmintát jelöl, a szaggatott vonal pedig a Fungitell STAT® 
Standardot. A minta meredeksége (azaz 0,00022 OD/s) osztva a Fungitell STAT® Standard 
meredekségével (azaz 0,00016 OD/s) a minta 1,4-es indexét eredményezi. 

9.2 A PKF08-as és a BG Analytics® szoftver együtt történő használata esetén: 
a. A minőségi kritériumok felülvizsgálását a szoftver automatikusan végzi. Az eredmény a végső 

jelentésben megjelenik. 
b. Érvényes tesztfuttatások esetén a BG Analytics® szoftver minden egyes mintához meghatároz egy 

indexértéket, vagy egyértelműen negatív, illetve pozitív eredményt rendel a mintához.  
c. Ha a szoftver az eredmények kiértékelésénél érvénytelen paraméterekre utaló jeleket mutat, kövesse a 

BG Analytics® szoftver kézikönyvében található utasításokat. 

9.3 Más szoftver használata esetén: 
Ellenőrizze, hogy az összes minőség-ellenőrzési kritérium teljesül-e. 

10. Minőség-ellenőrzés 
Az alábbiakban a Fungitell STAT® Standard és a betegszérumminták eredményeinek minőség-ellenőrzési 
kritériumai szerepelnek, beleértve a várható kinetikus görbe alakjának példáit is. Ezeket a minőség-ellenőrzési 
kritériumokat a Teljesítményjellemzők c. pontban bemutatott vizsgálatok során validáltuk. 

 Minden cellaszám esetében, erősítse meg a hozzárendelt Fungitell STAT® Standard vagy betegminta számát. 

 A Fungitell STAT® Standardra vonatkozó eredmény, 
1. a korrelációs együttható (r) ≥ 0,980 kell legyen, és 
2. a meredekségnek a 0,00010 - 0,00024 OD/másodperc elvárt meredekségtartományon belül kell lennie. 
Ha a Fungitell STAT® Standard eredménye nem felel meg az 1. és 2. kritériumnak, a futtatás érvénytelen, és 
minden mintát újra el kell készíteni és le kell tesztelni. 

 Az összes betegminta eredménye esetében a következőket kell tennie: 
A. Határozza meg, hogy az eredmény kívül eshet-e a vizsgálat mérési tartományán 

 Az eredmény valószínűleg a pozitív oldalon a tartományon kívül esik, ha: 
- Az Y-metszéspont pozitív és 
- A kinetikus görbe 1000 másodperc eltelte előtt túlhalad a 0,4 OD értéken. 

 Az eredmény valószínűleg a negatív oldalon a tartományon kívül esik, ha: 
- A kinetikus görbe 500 másodperc elteltével pozitív, és 
- Annak OD-értéke ≥0,00, illetve <0,07 a teszt végén. 

Ha a betegminta eredménye akár a pozitív, akár a negatív tartományon kívüliség mindkét kritériumának 
megfelel, az alábbi általános minőség-ellenőrzési kritériumokat nem kell teljesíteni, és az indexértéket nem 
szükséges kiszámítani. A pozitív oldalon minden tartományon kívüli eredményt „pozitívként”, a negatív 
oldalon pedig minden tartományon kívüli eredményt „negatívként” kell jelenteni. 

B. Ha a fenti kritériumok nem érvényesek, vizsgálja meg az általános minőség-ellenőrzést: 
1. A kinetikus görbe 500 másodperc elteltével pozitívnak kell legyen,  
2. a kinetikus görbe OD-értéke ≥ 0,00 kell legyen a teszt végére, 
3. a meredekség számszerűen pozitív kell legyen, 
4. a korrelációs együttható (r) ≥ 0,980 kell legyen, és 
5. a kinetikus görbe felfelé növekvő görbe alakú kell legyen, amely megfelel a 3. ábrán 

bemutatott példáknak. 
Ha a minta eredménye nem felel meg az 1., ill a 3.–5. általános minőség-ellenőrzési kritériumoknak, a minta 
eredménye érvénytelen, és a mintát újra kell tesztelni. Alternatívaként más módszert kell alkalmazni. 
Ha a minta eredménye nem felel meg a 2. számú minőség-ellenőrzési kritériumnak, ez arra utal, hogy a 
minta jele alacsony. Ebben az esetben a felhasználónak gondosan, kontextusban meg kell vizsgálnia a 
megadott görbét, és a laboratórium belső minőségbiztosítási rendszere alapján meg kell határoznia az 
eredmények érvényességét. 

Teszt (1→3)-β-D-glükán szérumból történő kimutatásához 

Telefonszám: (508) 540-3444 
Ingyenesen hívható szám: (888) 395-2221 
Faxszám: (508) 540-8680 
Műszaki támogatás: (800) 848-3248 
Ügyfélszolgálat: (800) 525-8378 
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